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We have studied the magnetic field of solenoid inside multi-layered cylindrical screen. 
Also we have evaluated heterogeneity orders of this field and presented variations of increas-
ing homogeneity with help of additional electric coils. 
 
Получение магнитного поля, обладающего высокой однородностью в задан-
ном объёме, является важной задачей. Контролируемое однородное магнитное 
поле может найти множество применений, к примеру, в качестве среды для по-
верки и калибровки магнитоизмерительного оборудования. 
Системы, способные создавать подобное поле, состоят, как минимум, из двух 
частей: экранирующей и создающей поле. Из практических соображений, про-
стейшая такая система имеет цилиндрическую форму (для удобного доступа в 
зону однородного поля). 
Что касается цилиндрических магнитных экранов, для них аналитически 
найдены приближенные решения магнитостатических задач по ослаблению 
внешнего поля [1, 2], которые, все же неприменимы, когда речь идет о вычисле-
нии однородности магнитного поля и создании высокооднородных систем, име-
ющих произвольные геометрические параметры. 
Для системы, состоящей из соленоида, помещенного внутрь экранирующих 
оболочек, найти аналитическое решение не представляется возможным. В связи 
с этим было предложено провести физическое моделирование методом конечных 
элементов в пакете Comsol Multiphysics. Пример результатов этого моделирова-
ния приведен на рисунке 1. Было установлено, что поле, создаваемое помещен-
ным в экран соленоидом, имеет большую однородность в сравнении с обычным 
соленоидом. 
Так же, поле на оси экрана при экранировании внешнего однородного МП – 
неоднородно. Это связано с двумя факторами: конченые размеры цилиндра поз-
воляют лишь приблизительно считать ослабление МП через материал экрана рав-




через открытые концы экрана в силу его малой длины, вносит вклад в общее поле, 




Рис. 1. Эквипотенциальные поверхности поля внутри системы экран-соленоид  
(поле в нТл), а – крайние области, б – центральная область 
 
В связи с эти может быть предложено использование системы витков с током, 
расположенных на краях экрана с целью ослабить проникающее внешнее поле, 
снижая магнитную нагрузку на материал экрана. Согласно расчетам, однород-
ность системы экран-соленоид – возрастает, при правильном выборе величины 
ампер-витков, на несколько порядков. К сожалению, подобная система связана с 
параметрами внешнего поля и требуемого создаваемого внутри поля, что лишает 
этот метод универсальности в плане создания различных значений поля равной 
однородности. 
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